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TERMO DE REFERÊNCIA 

PEDIDO DE COMPRAS N° 30/2020 

34637  - LUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, NA() ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM  
*LATEX  NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS COM BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA 

SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA. ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS. 

LUBRIFICADOS COM PC) BIOABSORVÍVEL. PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO 

CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. PARA USO MÉDICO HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO. 

POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, 
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE 
FABRICAÇÃO E VALIDADE, TAMANHO E NÚMERO DO LOTE. EQUIPAMENTO CERTIFICADO 

JUNTO AO INMETRO, E OUTROS LAUDOS DE ENSAIO EMITIDOS POR LABORATÓRIOS 

ACREDITADOS PELO INMETRO. TAMANHOS VARIADOS.  

34638 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, ESTERILIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, 

COMPRIMENTO •  DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21MM, ANTIDERRAPANTE, 

110 CONFECCIONADA EM  LATEX  NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, 

RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADA A SUA FINALIDADE. PUNHO REFORÇADO 

NA BORDA. LUBRIFICADO COM 1:45 BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO. EMBALADA EM 
ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS, 

SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM A ABERTURA 

ASSÉPTICA DO MATERIAL. OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO FABRICAÇÃO, 
VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA. ESTE 
EQUIPAMNETO DEVERA APRESENTAR 0 SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. 

EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO, E OUTROS LAUDOS DE ENSAIO 
EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO. TAMANHOS VARIADOS.  




